
Identyfikator gazu R1234YF 

Instrukcja obsługi 
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Ostrzeżenia

• OSTRZEŻENIE DOT. FILTRA DO POBIERANIA PRÓBEK: Mini ID zawiera
unikalny  filtr  zaprojektowany  tak,  aby  znacząco  zmniejszyć
prawdopodobieństwo  zanieczyszczenia  oleju.  Wymień  mosiężny  filtr  oleju
urządzenia  NATYCHMIAST  PO  WYKRYCIU  OLEJU  W  WĘŻU  DO
POBIERANIA  PRÓBEK.  Nieprzestrzeganie  konieczności  właściwej
konserwacji i wymiany filtra oleju może spowodować poważne uszkodzenia.

• OSTRZEŻENIE  DOT.  WPROWADZANIA  PRÓBKI:  Urządzenie  wymaga
połączenia dostarczonego węża próbki do CZĘŚCI DOLNEJ LUB ZŁĄCZA
PAROWEGO  butli  do  składowania  czynnika  chłodniczego  lub  do
samochodowego  układu  klimatyzacji.  NIE  należy  próbować  wprowadzać
płynu  lub  próbki  z  dużą  zawartością  oleju  do  urządzenia.  NIE  podłączać
węża próbek do STRONY GÓRNEJ lub złącza CIECZY! Próbki płynne lub z
dużą  zawartością  oleju  mogą  spowodować  poważne  uszkodzenie
urządzenia, które nie będą objęte naprawą gwarancyjną.

Uwagi ogólne

• ZAWSZE noś okulary ochronne oraz chroń skórę podczas pracy z czynnikami 
chłodniczymi. Wydostające się opary czynnika stanowią niebezpieczeństwo 
zamrożenia.

• ZAWSZE wyłączaj silnik samochodowy lub sprężarkę przed podłączeniem 
urządzenia do układu klimatyzacji.

• ZAWSZE należy sprawdzić wąż próbki przez każdym użyciem. Wymienić  wąż,
jeżeli wydaje się pęknięty, postrzępiony, zatkany lub zanieczyszczony olejem.

• NIE kieruj chłodzących oparów wydostających się z węża w stronę skóry.

• UWAGA  – Nie  przeprowadzaj  testu  lub  testu  wycieku  R-1234yf  sprzętu
serwisowego  lub  samochodowych  układów  klimatyzacji  przy  użyciu
skompresowanego  powietrza.  Niektóre  mieszanki  powietrza  i  R-  1234yf
mogą okazać się łatwopalne przy podwyższonym ciśnieniu. Takie mieszanki,
w przypadku zapalenia,  mogą spowodować uraz lub uszkodzenie sprzętu.
Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa można uzyskać od
producentów urządzeń chłodzących.

• NIE demontować urządzenia. Wewnętrzne elementy urządzenia są nienaprawialne,
a ich

• demontaż może spowodować jej utratę.
ZAWSZE umieścić analizator na płaskiej i wytrzymałej powierzchni.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy demontować urządzenia, nie 
używać w miejscach mokrych lub wilgotnych.
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• UNIKAJ  wdychania  czynnika  chłodniczego,  oparów  lub   mgiełki.   Może  to
podrażnić  oczy, nos i gardło. Jeżeli przypadkowo wydzieli się jakaś substancja,
należy natychmiast przewietrzyć stanowisko pracy. W celu usunięcia R-1234yf  z
systemu   klimatyzacji,   skorzystaj  z  certyfikowanego  sprzętu  serwisowego,
spełniającego  wymogi  SAE J2843  lub SAE J2851.  Dodatkowe  informacje na
temat zdrowia i bezpieczeństwa mozna otrzymać

od producentów układów chłodzących i nawilżających.

• NIE  stosować  innego  węża  niż  dostarczony  w  zestawie  razem  z
urządzeniem.  Użycie  innych  rodzajów  węża  spowoduje  błędy  w  analizie
czynnika chłodniczego i w kalibracji urządzenia.

• ZAWSZE należy się upewnić, czy czynnik chłodniczy do badania, nie zawiera lub
nie emituje dużych zanieczyszczeń olejem lub płynami.

• UWAGA – Urządzenie powinno być obsługiwane przez wykwalifikowany personel.

• NIGDY nie podawać do przyrządu żadnej próbki pod ciśnieniem powyżej 300 psi.

• NIGDY nie blokować dopływu powietrza, wylotu próbki ani nie 
blokować otworów wentylacyjnych obudowy przyrządu w trakcie 
użytkowania.

• UWAGA – Nie używać analizatora w środowisku łatwopalnym.
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 WITAMY
Dziękujemy za zakup analizatora czynnika chłodniczego MINI 
ID R1234yf.
MIDI  ID  jest  najbardziej  ekonomicznym  analizatorem  czynnika  chłodniczego
zaprojektowanego  do  analizy  czystości  samochodowego  gazowego  czynnika
chłodniczego  R-1234yf.  Posiada  wiele  funkcji  przydatnych  dla  użytkownika,  które
zostaną opisane w tej instrukcji. Zalecamy, aby wszyscy pracownicy, którzy korzystają z
tego  przyrządu,  przeczytali  instrukcję  w  celu  zapoznania  się  z  jego  prawidłowym
działaniem.

1 OPIS PRODUKTU

1.1 Informacje ogólne

Analizator czynnika chłodniczego T-Line Mini ID zapewnia łatwy i dokładny sposób
określenia, czy czynnik chłodniczy R-1234yf w samochodowych układach 
klimatyzacji jest właściwej czystości. Urządzenie wykorzystuje technikę absorpcji 
podczerwieni bez rozpraszania (NDIR) w celu określenia wagi stężenia czynnika 
chłodniczego R134a, R22, jak również, węglanów i powietrza.
W celu wyeliminowania błędu ludzkiego, urządzenie automatycznie określa czystość 
czynnika chłodniczego dla R-1234yf.

Urządzenie jest dostarczone jako kompletne wraz z wężem do pobierania próbek 
R-1234yf, przewodem zasilającym VDC oraz wymaganą hydrauliką umieszczoną 
w solidnym, przenośnym urządzeniu.
T-Line Mini ID jest ekonomicznym urządzeniem służącym określeniu wskaźnika dla 
czystości R-1234yf “PASS” (PRAWIDŁOWO) lub „FAIL” (NIEPRAWIDŁOWO). 
Wskaże również
nadmierną ilość nieskondensowanego gazu (powietrza), które jest obecne w 
systemie. Nadmierne „powietrze” spowoduje niewłaściwą pracę układu chłodzenia, 
co można łatwo poprawić poprzez proste odzyskanie czynnika chłodniczego, 
opróżnienie systemu i ponowne naładowanie. Mini ID wykorzystuje prostą w 
obsłudze ręczną pompkę do oczyszczenia czynnika chłodniczego z komórki 
służącej do pobierania próbek w celu skalibrowania urządzenia. Diody LED 
zapewniają użytkownikowi łatwe do zrozumienia wskaźniki stanu. Migające diody 
LED wskazują na podjęcie czynności przez użytkownika, podczas gdy diody LED 
świecące stałym światłem wskazują, że urządzenie wykonuje dane zadanie.

Unikatowy mosiężny filtr, zlokalizowany pomiędzy Złączką Prostą a Wężem do 
Pobierania Próbek, zapewnia doskonałą ochronę przez zanieczyszczeniem olejem,
zatrzymując olej na złączce i uniemożliwiając mu dotarcia do urządzenia. Jeżeli 
urządzenie nieprzerwanie podaje nadmierną ilość powietrza, to wskazuje na fakt, 
że filtr został uszkodzony przez olej i należy go wymienić.
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2 ELEMENTY PRODUKTU

Moduł bazowy

Łącznik z filtrem

Zaciski mocujące do akumulatora
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3 INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: Należy wyłączyć pojazd i pozostawić go 
wyłączonym przez 3 minuty. 

1. Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilającego znajdującego się na 
dole urządzenia.

2. Podłącz zaciski zasilania do akumulatora 12 VDS. Zwróć uwagę na 
właściwą biegunowość.

3. Kolejno zaświecą się diody, następnie naciśnij “NEXT” (DALEJ) w celu
rozpoczęcia „WARM UP” (ROZGRZEWANIA).

4. Po ok. 90 sekundach, zacznie migać dioda “CALIBRATING” 
(KALIBRACJA).

5. Nacisnąć przycisk “NEXT” (DALEJ).

6. Dioda “CALIBRATING” (KALIBRACJA) będzie świecić przez ok. 60 
sekund.

7. Kiedy zacznie migać dioda “Analyzing” (ANALIZA), podłącz wąż do 
dolnego złącza serwisowego pojazdu, a następnie naciśnij przycisk “NEXT” 
(DALEJ).

8. Dioda “Analyzing” (ANALIZA) będzie świecić przez ok. 45 sekund, 
podczas gdy badanie jest w toku.

9. Dioda “PASS”/”FAIL” (DOBRZE/ŹLE) następnie wyświetli wyniki 
badania (Patrz Wyniki badania).

10. Odłącz wąż próbny od pojazdu, naciśnij przycisk “NEXT” (DALEJ). 
Odłącz zasilanie i odłóż urządzenie w miejsce przechowywania.
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4 WYNIKI BADANIA

• Po zakończeniu analizy, zaświeci się dioda “PASS” (PRAWIDŁOWO) 
lub “FAIL” (NIEPRAWIDŁOWO).

• Dioda “PASS” (PRAWIDŁOWO) wskazuje, że testowany czynnik 
chłodniczy zawiera 95% lub więcej R-1234yf i nadaje się do odzysku.

• Dioda “FAIL” (NIEPRAWIDŁOWO) wskazuje, że testowany czynnik 
zawiera mniej niż 95% R-1234yf i że nie powinien być odzyskiwany bez 
specjalnego sprzętu.

• Dioda “EXCESS AIR” (NADMIAR POWIETRZA) zapala się w 
połączeniu z diodą “PASS” (PRAWIDŁOWO) lub “FAIL” 
(NIEPRAWIDŁOWO), jeżeli urządzenie określi, czy obecna jest 
znaczna zawartość powietrza. (Patrz: Pomoc / Rozwiązywanie 
problemów).
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5 POMOC / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

• Nie można włączyć urządzenia
Sprawdź napięcie i polaryzację źródła zasilania. Upewnij się, że wtyczka 
zasilająca jest dobrze włożona do gniazda zasilania.

• Nadmiar powietrza / Awaria
Urządzenie Mini ID jest wyposażone w unikalny filtr znajdujący się pomiędzy 
łącznikiem a wężem. Jest to jednorazowy filtr zaprojektowany w celu oddzielenia
oleju i szczeliwa, tak aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. Należy wyjąć i 
sprawdzić filtr czy nie ma oleju, itd. i w razie konieczności wymienić go. Usunąć 
olej ze złączki przy pomocy sprężonego powietrza i suchej ściereczki. Filtr 
wymienny P/N 6-02-6001-53-1.

Mini ID jest wyposażony w wewnętrzne kody błędów w celu pomocy przy rozwiązywaniu 
problemów. Kiedy świeci się komunikat „FAULT” (BŁĄD), kod jest określony przez liczbę 
mignięć danej diody.

• Kod 3 = Błąd kalibracji
• Kod 4 = Błąd temperatury

• Kod 5 = Błąd Kompensacji Kalibracji

W przypadku pojawienia się jednego z tych kodów, należy podjąć następujące 
działania przez skontaktowaniem się z Autoryzowanym Przedstawicielem 
Magneti Marelli.

• Odłączyć zasilanie od urządzenia i sprawdzić czy źródło zasilania 
znajduje się pomiędzy 12 a 15 VDC.

• Umieścić urządzenie w obszarze o kontrolowanej temperaturze pomiędzy 15°C a 27°C.
• Pozostawić urządzenie w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze

przez 30 minut.
• Odłączyć urządzenie i ponownie przetestować.

Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie uda się przywrócić właściwej pracy 
urządzenia, należy skontaktować się z:
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ZAŁĄCZNIKI:

Lista części zamiennych:
Numer części Opis

6-02-6001-37-0 Szybkozłącze NC na czynnik r1234yf

6-02-6001-53-1 Wężyk przepływu

6-01-6000-75-0 Zaciski mocujące do akumulatora

Specyfikacja:

WYKRYTY CZYNNIK 
CHŁODNICZY

R-1234yf

PRÓBA

CZYSTOŚCI
PRAWIDŁOWA
/

97,00%

ZASILANIE: 12 VDC

ŹRÓDŁO PRÓBKI: Bezolejowy czynnik chłodniczy (para)

MIN CIŚNIENIE WEJŚCIOWE: 1.38 Bar (20 Psig)

MAX CIŚNIENIE WEJŚCIOWE: 20.70 Bar (300 Psig)

TEMPERATURA PRACY: 50-120oF (10-50oC)

ZATWIERDZENIA UL, CE, UKCA
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